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Oxygène produit par un concentrateur

Oxygène gazeux

Généralités

L'oxygène est un gaz comburant, c'est à dire qu'il active et accélère la combustion de toutematière
inflammable. Il est donc vital de respecter les consignes de sécurité afin d'éviter les risques
d'incendie.

L'oxygène enbouteille est comprimé sousune pression très élevée (environ 200bars) cequi expose
à certains risques : L'air enrichi en oxygène qui sort du concentrateur contient plus de 90%
d'oxygène. Il convient donc de respecter les précautions liées à l'utilisation de l'oxygène. Par ailleurs
le concentrateur étant un appareil électrique, il convient de rappeler quelques précautions
nécessaires à sa bonne utilisation.

Les consignes de sécurité sur l'usage de l'oxygène médical à domicile

• Ne jamais fumer ni vapoter (cigarette électronique) à proximité dumatériel ou dans la pièce où
est délivré l'oxygène

• Ne jamais mettre à proximité d'une flamme ou d'une étincelle le matériel. Stocker l'oxygène à
plus de 2 mdes appareils électriques ou de toute flamme. (cheminée).

• Ne jamais utiliser de bombes aérosols (laque, désodorisant...) de solvant (acétone, alcool,
essence....) sur le matériel, ni à proximité.

• Ne jamais utiliser de corps gras sur le visage et les mains (pas de vaseline) uniquement des
crèmes à base d’eau.

• Ne jamais graisser le matériel, ne jamais tenter de le réparer ni d'utiliser d'outils pour votre
appareil. Appeler Assistance Occitanie Santé au 07 71 93 39 05 astreintes 7j/7 et 24h/24

• Ne jamais couvrir lematériel

OXYGÈNE PAR CONCENTRATEUR

Placer le matériel dans une zone aérée
définie par le technicien

Ne pas couvrir le concentrateur, laisser
circuler l'air autour

Éviter de placer l'appareil dans une zone
humide (salle de bain, cave...)

Stocker et utiliser verticalement les
dispositifs

Dépoussiérez régulièrement l'appareil

Nettoyer le filtre si possible 1 fois par
semaine

OXYGÈNE GAZEUX

Les bouteilles (obus) doivent être
stockées et conservées fermées

Ne pas stocker les bouteilles dans un
endroit trop chaud (ex : véranda. Voiture
au soleil)

Transporter le matériel en position
verticale et bien attaché

Ne pas exposer les bouteilles à une
température supérieure à 50°C

Attestation d’instructions
et d’information du patient


